Prifberichtsnummer: AR-21-VU-004300-01

Seite 1 von 6

<% eurofins

Eurofins Institut Jager GmbH - Ettishofer Str. 12 - DE-88250 - Weingarten

Gemeinde Moosburg
Rathaus

Bad Buchauer Strafe 53
88422 Moosburg

Titel: Priifbericht zu Auftrag 22114767
Prufberichtsnummer: AR-21-VU-004300-01

Auftragsbezeichnung: Untersuchung gemaR TrinkwV Parametergruppe B
Probenahmeort: Moosburg / Bad Buchauer StralRe 26

Anzahl Proben: 1

Probenart: Trinkwasser ‘
Probenahmedatum: 25.05.2021

Probenehmer: Eurofins Institut Jager GmbH, Maris Margreiter
Probeneingangsdatum: 25.05.2021

Prifzeitraum: 25.05.2021 - 28.06.2021

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Priifoericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.
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Entnahmestelle ‘Gaiser
Teis | 426078-ON-0001 |
|Proloenahmedatuml -zeit | 25.05.2021 10:21
Ver- !Probennummer' ) 221050604
gleichs- |
werte
Parameter Lab. |Akkr.|Methode (\;;:2: BG Einheit
Probenahme -
Probenahme Trinkwasser VU REOQ00 |DIN EN ISO 5667?57 o N ] X i
(Zapf-/Schépfprobe) AE  |(A14): 2011-02
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (C12), frei LU A NV 0,3 0,05 mgl <0,05
Sauerstoff (02) lvu EEDOO DIN EN 25814: 1992-11 0,1 mg/l 8,8
Wassertemperatur vy EEOOO ?;';‘63_?304"4 (Ca): °C 13,7
e REO000 |DIN EN ISO 10523 (C5): |~ 2) R
pH-Wert VU A SO15.64 6,5-95 7,71
Temperatur pH-Wert VU EEOOO \13;)!;163_?;104-4 (e °C | 13,6
[ E— - . |
Leitfahigkeit bei 25°C vy . |RE000 DI EN 27888 (CB): 2790 5,0 uSlem | 525
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
[ |, |RE000 [DIN 38407-9 (1): 1991-05 S
Benzol JT A (MSD) 0,001 0,00025 mg/| < 0,00025
'RE000 |DIN EN ISO 17294-2 =
Bor (B) JT e (E29). 201701 1 0,02 mgl/l <0,02
Bromat L el o e 001 | 00025 mg/l ' <0,0025
|, |RE000 |DINENISO 17294-2 i1 A An
Chrom (Cr) Jr e (E29)- 2017-01 0,05 0,0005 mg/l 0,0015
Cyanide, gesamt ar [RE000 |DRLER SO 14403 0,05 0,005 mg/l < 0,005
1,2-Dichlorethan ot (RE000 DIMERSOT00TFY | 0,003 | 0,0005 mg/l <0,0005
Fluorid ar |REC00 DM 38405-4 (D4): 15 | 015 mg/l 0,17
Nitrat (NO3) o |RE000 %20‘)5:“253_33304” 509 | 10 mg/l 24
P RE000 |DIN EN ISO 17294-2 o .
Selen (Se) JT AE (E29): 201701 0,01 0,001 mg/l < 0,001
Tetrachlorethen gt |REC00 DIMEN 18010307 (Fa) 0,0005 mgll <0,0005
Trichlorethen ar |RE000 O 50 10301 (R 0,0005 mg/l <0,0005
Summe Trichlorethen, RE000 R 1)
T berech
Tetrachlorethen J AE erechnet 0,01 mg/l (n.b.)
o | |RE000 [DINENISO 17294-2 | A 4 |
Uran (U) JT e (E29): 2017-01 0,01 0,0001 “‘ mg/l 0,0017
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[Entnahmestelle . Gaiser

Teis | 426078-ON-0001

Probenahmedatum/ -zeit 25.05.2021 10:21 |

" Ver- |Probennummer 221050604
gleichs-
werte

Parameter Lab. |Akkr. Methode Cj\::r:: | BG Einheit
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Bibﬂdprodukt-Wirkstoffe D - -
[Atazin i e %;;?4%3307-36 (Fa8): 0,0001 | 0,000025 mg/! <0,000025 |
Atrazin, desethyl- ar |08 INESHOR5 (Fog 10,0001 | 0,000025 mg/l <0000025
avari, dossopopyt. [0 SNBSS goony | ooooo2s | man | <osonazs
Metazachior s |RE00D DINSSOTISE6): g 001 | 0,000025 |  mgh <0,000025
vewbctior  m EWOoNSTIEE | gooor | ooooozs | mgl | <0000025
[ETm— o i (F36): 0,0001 | 0000025 | mgfl < 0,000025
Terbuthylazin JT igm b 0,0001 | 0,000025 mg/l <0,000025
Terbuthylazin, desethyl- 1| FE0%0 DIN3S0738 (73811 g 001 | 0000025  mgl vm;rb,ooobéémm
B _ R
;::r;ziﬂzf)snz'de ® JT 25000 berechnet 0,0005 | mg/l ‘ (n.b)"
Chemische Parameter gem. Trirnka Anlage 2, Teil ll N - -
Antimon (Sb) g [0 DNENETTERE [ goos | 000 mgl | <0001
s popmmEmmmrse oo | oo | me | oo |
Blei (Pb) ;o B PNENSO T o0 | o001 | mgt | <0001 |
Cadmium (Cd) o [RE0O ?E'ggf’“z('j‘fgfzg“z 0,003 0,0001 mgl <0,0001
Kupfer (Cu) o ek (DE‘QQ‘)E“;(']?%ZMZ 2 0,001 mg/l 0004
Nickel (Ni) T R e 002 | 0001 mg/! <0001
Nitrit (NO2) gt |REC00 DA EN 26777 (D10): 1 0sY | 001 mall <001
T——— o FEWPNENSOTSE®| | oot | mgl | 0000001 |
Benzolk]fluoranthen JT EEOOO 2(')’;4'%813'3677995(AH.S):‘ o 0,000001 mg/l 7 < 0;0066617777
Benzo[ghilperylen ot [RECODINENISO 783 (Fi81| | 0000001 | mgl <0,000001
Indenof1,2,3-cdlpyren T <000 DINENISO 17693 (F1e) 0,000001 |  mgll © <0,000001
Summe PAK4 T fjgooo D o SO 7983 (F181] 0,001 | men | (uby®
Benzo[a]pyren oo REe %ﬁ,‘f&'so”m 181 0.00001 | 0,000001 = mgll <0,000001
Chloroform (Trichlormethan) |JT iEOOO ?gglﬁggisdmgm (F4): 0,0005 ) mg/l o 777:67050? B
Bromdichlormethan oro o |RE000 DRSO TR (3} 00005 | mgh <0,0005 i
Dibromchlormethan JT EEOOO ?;21751)\1850 10801 (R4 N 70,0005 1 mg/| " < 6,0005 |
Tribrommethan q |Fo00 (BN ENISEIBRGN P 00005 | mgl | <0,0005
éumme Trihalogenmethane |JT EEOOO gé;échnet - 0,05 7 %é/l (n: g.ff —
Quecksiber (Hg) T RE00o 2;?‘ 53‘025_84”852 € | 0001 | 00001 | mgl <00001
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Entnahmestelle | Gaiser
Teis | 426078-ON-0001
Probenahmedatum/ -zeit | 25.05.2021 10:21

Ver- |Probennummer | 221050604

gleichs-

werte

Parameter Lab. |Akkr. Methode ‘ Grenz- BG | Einheit
| | werte » ‘ -

Indikatorparameter gem.r Tri‘nkw'VAAnIag'e 3, Teil I
”””” o @ REOO0 [DIN EN SO 17294-2 P [ na
Aluminium (Al) JT ha (E29): 2017-01 0,2 0,005 mg/l | 0,008

|[RE000 |DIN 38406-5 (E5)

Ammonium g 0,5% 0,06 ma/l | <0,06
T IRE000 |DINEN SO 103041 S
Chlorid (Cl) JT o (D20): 2009-07 250 1,0 mg/| | 9,7

. : ) o REOQ0O |DIN EN ISO 17294-2 ) P | . I R P
Do 71 il N L L
Leitfahigkeit bei 25°C TR0 D 2108 (O 2790 | 50 uSicm 516

RE000 |DIN EN 1SO 17294-2 Bl )
Mangan (Mn) JT RE (£29) 201701 0,05 0,001 mg/l < 0,001

REO000 |DIN EN iSO 17294-2

Natrium (Na) JT AE (E29) 2017-01 200 0,1 mg/l . 3,3 |
TOC JT EEOOO DIN EN 1484: 201904 0,1 mall 0,4 “
Sulfat (S04) g [REGCOIDNENISO 103041 | 250 | 1,0 mg/ 12 |
pH-Wert ' o T igooo 5(;1:1;3145010523 (C5): 7%,5—9,75”2)7 ' | S "779277
Temperatur pH-Wert sr |RE00D |DIN 384044 (C4) e 213
Calciiosokapazitat (ber) o1 100 [ONIMOLI0EOL g0 | g | g

|
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[Entnahmestelle |  Gaiser
Teis 426078-ON-0001
\‘Probenahmedatuml -zeit | 25.05.2021 10:21
Ver- |Probennummer 221050604
gleichs-
werte
S . L .
| Grenz- |
Parameter Lab. |Akkr. Methode ‘ BG | Einheit
‘ werte \
R — N B SR S, E— . L S S . S
Ergédnzende Untersuchungen
Basekapazititbis 8,2 | |reooo o 38404-10 (C10): | a r e P
(berechnet) - AE 2012-12 | mmol/ 020
‘Saurekapazitat pH 4,3 RE000 | DIN 38409-7 (H7-2): N )
F(m-Wert) JT AE 200512 0.1 ‘ mmol/l 49
éTévmperrétJr Saurekapazitat REQ00 |DIN 38404-4 (C4): I ’ o
pH 4,3 AT AE 1976-12 | C 21,3
: T RE000 |DIN EN ISO 17294-2 B ) T
Calcium (Ca) JT we (E29): 2017-01 0,1 i mg/l 66,7
: P RE000 |DIN EN SO 17294-2 YV T N )
Kalium (K) JT s (E29): 201701 0,1 ; mag/l 0,6
) - RE000 |DIN ENISO 17294-2 | |
Magnesium (Mg) JT AE (E29): 201701 | 0,1 mg/l | 26,1
Carbonathérte o R0 Ioev s 1971 0,05 mmol/l | 2,46
Ny REQ00 |DIN EN ISC 172042 | ’ o 5 ’
Gesamtharte JT o (E29). 201701 \ 0,04 dH } 15,4
. = | |recoo [DINENISO 172942 | IR A
Gesamtharte JT AE  |(E29) 201701 { 0,01 mmol/l ‘ 2,74
Hartebereich JT EEOOO berechnet | i hart
- g o | |DIN 38404-10 (C10): R I ]
Sattigungsindex JT S5 (©10) | 0,36
Sattigungs-pH-Wert nach - DIN 38404-10 (C10): | 743
Einstellung mit Calcit 201212 ‘ | '
S - ~ S | S |
Korrosionswahrscheinlich-
Keitsfaktor S1 cheintic Jt EEOOO DIN EN 12502-3: 2005703;‘ 0,185
T ST P, s Y, | 2o =S =
Korrosionswahrscheinlich- RE000 ] |
keitsfaktor S JT AE DIN EN 12502-2 2005-033 39.4 |
— e !
pH-Wert bei T RE000 |DIN 38404-10 (C10): | 7.709 ?
|Bewertungstemperatur AE 1201212 | ’
!Hydrogencarbonat (HCO3) T EEOOO DEV D 8: 1971 [ 3 ma/l 300 ‘
E— RE000 |DIN EN ISO 17294-2 D o T
Phosphor (P) JT AE (E29): 2017-01 0,2 ma/l <0,2
RE000 |DINENISO 17294-2 | |~~~ | |
Phosphat (ber. als PO4) JT aE (E29): 2017-01 0,6 mg/l <0,6
E;;;(;as:(ot;\rsvsvzhrschelnllch- JT igooo DIN EN 12502-3: 2005-03 1,35
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors
AKkkr. - Akkreditierungskurzel des Priiflabors
X - durchgeflhrt

Kommentare zu Ergebnissen
Y nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut JAger GmbH (Tlibingen) analysiert. Die Bestimmung der mit REOOOAE
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit VU gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Weingarten) analysiert. Die Bestimmung der mit
REOOOAE gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
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Erldauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2020-06).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MaRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

Bitte informieren Sie bei Uberschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen MaRnahmenwertes Ihr
zustandiges Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Uberschreitungen des technischen Mafinahmenwertes nach Anlage 3 Teil
Il der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 14b eine Meldung an das zustandige
Gesundheitsamt geman § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!

2 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken. Fir Trinkwasser, das zur Abfullung in verschlieRbare Behaltnisse vorgesehen ist, kann der

Mindestwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensaurehaltig, kann der Mindestwert
niedriger sein.

Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht gréRer als 1
sein

Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/I geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/I geteilt durch 3 darf nicht gréer als 1
sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/! fir Nitrit nicht Uberschritten werden.

Summe der nachgewiesenen und mengenmafig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen,
Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren.

Die Ursache einer plétzlichen oder kontinuierlichen Erhéhung der Ublicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.

Die Anforderung gilt fur Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforderung gilt als erflllt, wenn der
pH-Wert am Wasserwerksausgang 2 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitldsekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht Uberschreiten. Flir Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2
Buchstabe ¢ wird empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere Malnahmen zur Berlicksichtigung der Aggressivitat
des Trinkwassers gegenuber Werkstoffen getroffen werden.

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prifbericht handelt es sich ausschlieRlich um eine
Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der Priifberichtsergebnisse im Sinne
der zitierten Regularien wird ausdricklich ausgeschlossen. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise
vereinfacht dargestellt und berlicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder
Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Grenzwertabgleich

Der Grenzwertabgleich bezieht sich ausschlieflich auf die in AR-21-VU-004300-01 aufgefiihrten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und
Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berlicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder
Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Der Grenzwertabgleich erfolgt auf Basis eines rein nummerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Grenz- und
Richtwerten. Die erweiterte Messunsicherheit wird hierbei im Sinne der Vorgaben der TrinkwV bertcksichtigt.

Keine der in AR-21-VU-004300-01 enthaltenen Proben weist eine Uberschreitung des niedrigsten Zuordnungswertes, bzw. eine
Verletzung eines Grenz- oder Richtwertes der Liste TrinkwV (Stand 2020-06) auf.



